Engenharia Médica

COMUNICACAO INTERNA

Cliente ACCG

Hospital do Céncer Araujo Jorge
Comunicagao N° 089
Remetente Supervisdo de Engenharia Clinica
Para Setor de Compras

Parecer Técnico edital 057/2021 - Convénio 900613/2020

Item 01 — Banho Maria
Conforme tabela em anexo e apos analise técnica do item conclui-se:

As empresas abaixo ATENDEM a necessidade e pedido inicial.

Empresa Marca Modelo

SOLAB SOLAB SL-1562/10

A empresa MAIS ETICA, NAO ATENDE a necessidade conforme pontos abaixo:

Nao identificado na proposta os itens abaixo, impossibilitando a analise da
especificagdo completa:

- Faixa até 100° - Sendo inferior a temperatura solicitada
- N&o informa capacidade de quantidade de tubos

A empresa VS COSTA, NAO ATENDE a necessidade conforme pontos abaixo:

N3o identificado na proposta os itens abaixo, impossibilitando a analise da
especificagdo completa:

- A empresa copiou o descritivo na integra impedindo a verificagao técnica do
equipamento cotado. Conforme edital "E obrigatério a apresentagdo no
orgamento da descrigdo completa e detalhada do equipamento com todos os dados
técnicos. Sendo um item passivel de desclassificagdo por falta de informagbes
técnicas ndo permitindo assim a avaliagado do equipamento.” com isso a empresa
nao atende ao edital.
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A empresa MANANCIAL, NAO ATENDE a necessidade conforme pontos abaixo:

N3o identificado na proposta os itens abaixo, impossibiltando a analise da
especificagao completa:

- Nao informa dimensoes
- Faixa até 100° - Sendo inferior a temperatura solicitada

Item 02 — Monitor Multiparamétrico

Conforme tabela em anexo e apos analise técnica do item conclui-se:

As empresas abaixo ATENDEM a necessidade e pedido inicial.

Empresa Marca Modelo

HOSPCOM MINDRAY EPMC12

A empresa HYPER MEDICAL, NAO ATENDE a necessidade conforme pontos
abaixo:

Ndo identificado na proposta os itens abaixo, impossibilitando a analise da
especificagao completa:

- NAo identificado na proposta ou catalogo a tela escrava.

- Nao identificado na proposta e nos documentos enviados 0s acessorios
extras.

- Niao identificado na proposta e no catalogo enviado local de assisténcia
técnica.

A empresa MANANCIAL, NAO ATENDE a necessidade conforme pontos abaixo:

Ndo identificado na proposta os itens abaixo, impossibilitando a analise da
especificagao completa:

- Resolugdo da tela inferior ao solicitado, o que interfere diretamente na
qualidade das imagens

- Nao identificado na proposta ou catalogo a tela escrava

- Monitoragdo simultanea inferior ao solicitado, sendo permitido no maximo 8 e
no edital solicita 10

- Nao identificado na proposta ou catalogo as faixas de varredura e FC
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- Nao identificado na proposta ou catalogo as faixas de varredura e faixa de
frequéncia respiratoria
- Nao identificado na proposta e catalogo, medida de Frequéncia Respiratoria e
Faixa de Medigé&o.

Item 03 — Mesa Cirurgica Elétrica

Conforme tabela em anexo e apds analise técnica do item conclui-se:

As empresas abaixo ATENDEM a necessidade e pedido inicial.

Empresa Marca Modelo
BARFAB BARFAB BF683 TD
MEDIFARR NOVA MEC MEC/S 140L
GRUPO KSS GRUPO KSS KSS

A empresa TESLA, NAO ATENDE a necessidade conforme pontos abaixo:

Ndo identificado na proposta os itens abaixo, impossibilitando a anélise da
especificagdo completa:

- A empresa copiou o descritivo na integra impedindo a verificagao técnica do
equipamento cotado. Conforme edital "E obrigatério a apresentagdo no
orgamento da descrigdo completa e detalhada do equipamento com todos os dados
técnicos. Sendo um item passivel de desclassificagao por falta de informagbes
técnicas ndo permitindo assim a avaliag@o do equipamento.” com isso a empresa
ndo atende ao edital.

Item 04 — Cardioversor
Conforme tabela em anexo e apds andlise técnica do item conclui-se:

As empresas abaixo ATENDEM a necessidade e pedido inicial.

Empresa Marca Modelo

NIHON KOHDEN TEC-5631

DIVERSAMED
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A empresa MANANCIAL, NAO ATENDE a necessidade conforme pontos abaixo:

N3o identificado na proposta os itens abaixo, impossibilitando a analise da
especificagcdo completa:

- Nao identificado na proposta ou no catalogo o tempo de carga para 200
Joules

- Nao identificado na proposta ou no catalogo se possui indicador visual nas
pas

- Nao informa na proposta ou no catalogo se as pas s&do autoclavaveis

- Nao informa na proposta ou no manual quantos pixels tem a tela

- Nao identificado na proposta ou no catalogo indice de protegao

- Resposta de frequéncia 60hz, sendo inferior ao solicitado no edital

- Nao informa na proposta ou catalogo a amplitude do ECG

- Nao Identificado na proposta ou catélogo a velocidade de varredura

- Nao informa na proposta ou catalogo formas de desarmar em menos de 60
segundos

- Nao informa na proposta ou no catdlogo as possiveis comunicagdes para
transferéncia de dados

- Nao informa na proposta ou catalogo os possiveis testes

- Nao informa na proposta ou catalogo tecnologia sem fio.

Item 04 — Estufa de Secagem e Esterelizagao

Conforme tabela em anexo e ap6s analise técnica do item conclui-se:

As empresas abaixo ATENDEM a necessidade e pedido inicial.

Empresa Marca Modelo

MANANCIAL SOLID STEEL SSEI - 85L

Goiania, 21 de junho de 2022
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AVALIACAO DE PROPOSTAS - CONVENIO SICONV 900613/2020.
COTACAO ELETRONICA DE PRECOS

Equipamento: Cadeira de banho/higiénica (03)

Objetivo

Analisar as propostas referentes a aquisi¢do de equipamentos médicos Hospitalares para
serem utilizados no Hospital de Céancer Araujo Jorge.

Analise

Dentre as propostas recebidas temos:

1 — Cadeira de banho/higiénica (03 unidades)

Qualitek - A empresa ofertou cadeira de banho marca Delamed ¢ modelo: D.50.

Apos analise técnica conclui-se que o equipamento ofertado ATENDE as especificagdes
solicitadas no edital, conforme proposta da empresa.

Délcio Méveis Hospitalares - A empresa ofertou cadeira de banho modelo:D584 C.

Ap6s analise técnica conclui-se que o equipamento ofertado ATEN DE as especificagoes
solicitadas no edital, conforme proposta da empresa.

CONCLUSAOQO: Ap6s analisar as propostas pelas empresas, assim como as
especificagdes técnicas dos equipamentos médicos hospitalares. conclui- se que as
empresas Qualitek e Délcio Moveis Hospitalares atendem.

Goiania, 09 de Agosto de 2022.

g0

Enf* Luciana Garcia Lobo Duarte

Enfermeira
COREN: 54367-GO

(62) 38787000 | 3243-7000

Rua 239, n° 206, St. Universitario 1
S I ~ (oiania - Goias - Brasil - CEP 74.605-070
ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCEREM GOIAS  wwW.ac(q.org.br




AVALIACAO DE PROPOSTAS - CONVENIO SICONV 900613/2020.
COTACAO ELETRONICA DE PRECOS

Equipamento: Carro maca avancado (01)

Objetivo

Analisar as propostas referentes a aquisi¢do de equipamentos médicos Hospitalares para
serem utilizados no Hospital de Cancer Araujo Jorge.

Analise

Dentre as propostas recebidas temos:

1 — Carro maca avangado (01 unidade)

Délcio Méveis Hospitalares - A empresa ofertou carro maca avangado modelo: D.584 C
Apo0s analise técnica conclui-se que o equipamento ofertado ATENDE as especifica¢oes
solicitadas no edital, conforme proposta da empresa.

RC Moéveis Ltda- A empresa ofertou carro maca avangado modelo: RC325 Apos analise
técnica conclui-se que o equipamento ofertado ATENDE as especificagdes solicitadas

no edital, conforme proposta da empresa. Ressalto que a especificagdo técnica informada
pela empresa em sua proposta, ¢ similar a especifica¢do do Edital.

Grupo KSS - A empresa ofertou carro maca avangado modelo: KSS. Apos analise
técnica conclui-se que o equipamento ofertado NAO ATENDE as especificagdes
solicitadas no edital, conforme proposta da empresa. Ressalto que a especificagdo técnica
informada pela empresa em sua proposta ndo atende em relagdo a dimensdes pois esta
muito acima do solicitado.

CONCLUSAO: Apoés analisar as propostas pelas empresas, assim como as
especificagdes técnicas dos equipamentos médicos hospitalares, conclui- se que as
empresas Délcio Moveis Hospitalares e RC Moveis atendem.

Goidnia, 09 de Agosto de 2022.
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